
 کنندهریزی واحد مصرفها در فرآیندهای استریلیزاسیون به منظور برنامهسازی ستبندی آمادهفهرست زمان
 

 در هر ستون، زمان لازم برای انجام را به دقیقه وارد نمایید
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 ثبت روزانه دما و رطوبت در هر قسمت بخش استریل مرکزی
 

 :بازه مطلوب درصد رطوبت نسبی :بازه مطلوب دما :محل ثبت
 

 ثبت کننده درصد رطوبت نسبی یا بازه دما دما ساعت ثبت تاریخ ثبت ردیف
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 (پایش تمیزی)شستشوی ابزار و وسایل ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه 
 

 ......................... روز هفته    .......................................خ تاري                             ........................................................  بخش                         ....... .......دستگاه شماره     

  
                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 
 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ

ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )
ما

 ش
کل

سی
1 

 

                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 
 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ

ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )
ما

 ش
کل

سی
2 

 

                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 
 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ

ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )
ما

 ش
کل

سی
3 

  
                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 
 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ

ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )
ما

 ش
کل

سی
4 

 .توصیه بر این است که اندیکاتور سیکل غیر قابل قبول را نگهداری نکنید، احتمال آلودگی وجود دارد 
 در صورت نیاز، پیش از بایگانی، آن اندیکاتور را کاملا تمیز کنید

BY MARSIMEX 



 (پایش تمیزی) شستشوی ابزار و وسایلدستگاه عملکرد  پایشاندیکاتور ثبت نتایج 
 

 ........................................................  بخش                         ....... .......دستگاه شماره 

  

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

  

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

  

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

  

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

                   :  شروعساعت  

 :پایان ساعت 
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 .توصیه بر این است که اندیکاتور سیکل غیر قابل قبول را نگهداری نکنید، احتمال آلودگی وجود دارد 
 در صورت نیاز، پیش از بایگانی، آن اندیکاتور را کاملا تمیز کنید
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 (پایش تمیزی)شستشوی ابزار و وسایل ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه 
 

 ......................... روز هفته    .......................................خ تاري                                     ...................................................  بخش                         ....... .......دستگاه شماره     

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 
 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ

ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )
ما

 ش
کل

سی
1 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

2 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

3 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

4 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

5 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

6 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

7 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ :کاربر 
ره  (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

ما
 ش

کل
سی

8 

 .توصیه بر این است که اندیکاتور سیکل غیر قابل قبول را نگهداری نکنید، احتمال آلودگی وجود دارد 
 .در صورت نیاز به بایگانی، آن اندیکاتور را پیش از بایگانی کاملا تمیز کنید

BY MARSIMEX 



 (پایش تمیزی)شستشوی ابزار و وسایل ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه 
 

 ...................................................  بخش                         ....... .......دستگاه شماره 

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 چسباندن اندیکاتور واشینگمحل 
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 :تاریخ 

 : شماره سیکل 

 :پایان ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝غیرقابل قبول      ⃝قابل قبول :  نتیجه 

 :کاربر 

 محل چسباندن اندیکاتور واشینگ
 (مخصوص خودش باشد PCDاندیکاتور در زمان بارگذاری، داخل )

 .توصیه بر این است که اندیکاتور سیکل غیر قابل قبول را نگهداری نکنید، احتمال آلودگی وجود دارد 
 .در صورت نیاز به بایگانی، آن اندیکاتور را پیش از بایگانی کاملا تمیز کنید
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 ی دستی یا خودکارپروتئین بر روی ابزار پس از شستشوباقیمانده نتایج آزمون 

 : فرد انجام دهنده شستشو/ واحدنام    مورد آزمون وسیله/ ابزار/ نام ست محل انجام آزمون ساعت آزمون تاریخ آزمون
 
     : آزمون کنندهامضای   

 :ارنقاط مورد آزمون بر روی ابز/ نقطه

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه اول 
 : امضای مسئول بخش استریل مرکزی مهر یا  

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه دوم 

 محل الصاق لیبل اندیکاتور در صورت وجود

 

 : فرد انجام دهنده شستشو/ واحدنام    د آزمونوسیله مور/ ابزار/ نام ست محل انجام آزمون ساعت آزمون تاریخ آزمون
 
     : امضای آزمون کننده  

 :نقاط مورد آزمون بر روی ابزار/ نقطه

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه اول 
 : مهر یا امضای مسئول بخش استریل مرکزی  

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه دوم 

 محل الصاق لیبل اندیکاتور در صورت وجود

 

 : فرد انجام دهنده شستشو/ واحدنام    وسیله مورد آزمون/ ابزار/ نام ست محل انجام آزمون ساعت آزمون تاریخ آزمون
 
     : امضای آزمون کننده  

 :نقاط مورد آزمون بر روی ابزار/ نقطه

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه اول 
 : مهر یا امضای مسئول بخش استریل مرکزی  

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه دوم 

 محل الصاق لیبل اندیکاتور در صورت وجود

 

 : فرد انجام دهنده شستشو/ احدونام    وسیله مورد آزمون/ ابزار/ نام ست محل انجام آزمون ساعت آزمون تاریخ آزمون
 
     : امضای آزمون کننده  

 :نقاط مورد آزمون بر روی ابزار/ نقطه

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه اول 
 : مهر یا امضای مسئول بخش استریل مرکزی  

 تمیز        آلوده :    نتیجه  :نقطه دوم 

 یبل اندیکاتور در صورت وجودمحل الصاق ل

 

BY MARSIMEX 



 ضدعفونی شیمیایی غلظت محلولمینیمم ثبت آزمون 
  

 بازه مطلوب مینیمم غلظت بر اساس رنگ اندیکاتور درصد مطلوب غلظت نوع یا مدل محلول )بر اساس لیبل محلول(

   

 انجام آزمون و ساعت تاریخ نام یا کد انجام دهنده آزمون وریشماره ظرف غوطه محل انجام آزمون

    

 نتیجه و توضیحات: 

 در صورت تمیز بودن آن محل چسباندن شاخص استفاده شده
 

 □   محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را دارد، برای ادامه استفاده تایید است   

 □محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را ندارد، برای ادامه استفاده تایید نیست  

 

 بازه مطلوب مینیمم غلظت بر اساس رنگ اندیکاتور درصد مطلوب غلظت نوع یا مدل محلول )بر اساس لیبل محلول(

   

 انجام آزمون و ساعت تاریخ نام یا کد انجام دهنده آزمون وریشماره ظرف غوطه محل انجام آزمون

    

 نتیجه و توضیحات: 

 در صورت تمیز بودن آن محل چسباندن شاخص استفاده شده
 

 □   محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را دارد، برای ادامه استفاده تایید است   

 □محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را ندارد، برای ادامه استفاده تایید نیست  

 

 بازه مطلوب مینیمم غلظت بر اساس رنگ اندیکاتور درصد مطلوب غلظت نوع یا مدل محلول )بر اساس لیبل محلول(

   

 انجام آزمون و ساعت تاریخ نام یا کد انجام دهنده آزمون وریشماره ظرف غوطه انجام آزمونمحل 

    

 نتیجه و توضیحات: 

 در صورت تمیز بودن آن محل چسباندن شاخص استفاده شده
 

 □   محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را دارد، برای ادامه استفاده تایید است   

 □محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را ندارد، برای ادامه استفاده تایید نیست  

 

 بازه مطلوب مینیمم غلظت بر اساس رنگ اندیکاتور درصد مطلوب غلظت نوع یا مدل محلول )بر اساس لیبل محلول(

   

 انجام آزمون و ساعت تاریخ نام یا کد انجام دهنده آزمون وریشماره ظرف غوطه محل انجام آزمون

    

 نتیجه و توضیحات: 

 در صورت تمیز بودن آن محل چسباندن شاخص استفاده شده
 

 □   محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را دارد، برای ادامه استفاده تایید است   

 □محلول شیمیایی، مینیمم غلظت را ندارد، برای ادامه استفاده تایید نیست  

 
BY MARSIMEX 



 کیفیت دوخت سیلر )سیل تست(ثبت آزمون 
   

 انجام آزمونو ساعت  تاریخ نام یا کد انجام دهنده آزمون دمای سیل شماره یا کد سیلر محل انجام آزمون

     

 ○  کیفیت دوخت سیلر برای ادامه استفاده مورد تایید است  

 □استحکام دوخت کم است                  □دوخت دارای ترک و شکاف است        ○کیفیت دوخت سیلر برای ادامه استفاده مورد تایید نیست  
 □سیلر نیاز به تعمیر یا تعویض دارد     □فشار سیل نیاز به تنظیم دارد           □دمای سیل نیاز به تنظیم دارد       

 توضیحات: 
 

 محل چسباندن برگه آزمون
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 کیفیت دوخت سیلر )سیل تست(ثبت آزمون 
   

 انجام آزمون و ساعت تاریخ انجام دهنده آزمون نام یا کد دمای سیل شماره یا کد سیلر محل انجام آزمون

     

 ○  تایید است  مورد کیفیت دوخت سیلر برای ادامه استفاده 

 □استحکام دوخت کم است                  □دوخت دارای ترک و شکاف است        ○تایید نیست  مورد کیفیت دوخت سیلر برای ادامه استفاده 
 □سیلر نیاز به تعمیر یا تعویض دارد     □فشار سیل نیاز به تنظیم دارد           □دمای سیل نیاز به تنظیم دارد       

 توضیحات: 
 

 محل چسباندن برگه آزمون

 

 انجام آزمونو ساعت  تاریخ نام یا کد انجام دهنده آزمون سیل دمای شماره یا کد سیلر محل انجام آزمون

     

 ○  کیفیت دوخت سیلر برای ادامه استفاده مورد تایید است  

 □استحکام دوخت کم است                  □دوخت دارای ترک و شکاف است        ○کیفیت دوخت سیلر برای ادامه استفاده مورد تایید نیست  
 □سیلر نیاز به تعمیر یا تعویض دارد     □فشار سیل نیاز به تنظیم دارد           □دمای سیل نیاز به تنظیم دارد       

 توضیحات: 
 

 محل چسباندن برگه آزمون

 

 

BY MARSIMEX 



 زريلايکل استريهر س يثبت انواع پک ها
 

 .................................... روز هفته    .............................................خ يتار                   .......................................................  بخش                  ........ ................دستگاه شماره  

 1کل شماره يس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 2ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 3ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 4ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 5ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 6ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 7ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 8ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 9ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 کاربر

................................... 

 11ل شماره کيس

 لات سيکل

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 کاربر

................................... 
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 ثبت انجام کنترل مثبت اندیکاتور بیولوژیک
 

 دمای انکوباسیون (توصیه سازنده) طول زمان انکوباسیون علامت تجاری اندیکاتور بیولوژیک تاریخ آغاز انکوباسیون

    

 نام یا کد تکمیل کننده جدول نام یا کد انجام دهنده انکوباسیون انکوباسیون نتیجه لات اندیکاتور

   ( عدم رشد)منفی         ( رشد)مثبت  

 لیبل اندیکاتور (:در صورت عدم رشد)توضیح 

 ( کشته بودن اسپورها از قبل؛ خراب بودن محیط کشت)اندیکاتور 

 ( تنظیم نبودن یا عدم تامین دمای انکوباسیون بر اساس نوع اسپور)انکوباتور 

 ( عدم دقت کافی در فعال کردن اندیکاتور بیولوژیک؛ عدم کاربری درست انکوباتور)کاربر 

 
 

 

 دمای انکوباسیون (توصیه سازنده)طول زمان انکوباسیون  علامت تجاری اندیکاتور بیولوژیک تاریخ آغاز انکوباسیون

    

 نام یا کد تکمیل کننده جدول انکوباسیوننام یا کد انجام دهنده  انکوباسیون نتیجه لات اندیکاتور

   ( عدم رشد)منفی         ( رشد)مثبت  

 لیبل اندیکاتور (:در صورت عدم رشد)توضیح 

 ( کشته بودن اسپورها از قبل؛ خراب بودن محیط کشت)اندیکاتور 

 ( تنظیم نبودن یا عدم تامین دمای انکوباسیون بر اساس نوع اسپور)انکوباتور 

 ( عدم دقت کافی در فعال کردن اندیکاتور بیولوژیک؛ عدم کاربری درست انکوباتور)کاربر 

 
 

 

 دمای انکوباسیون (توصیه سازنده)طول زمان انکوباسیون  علامت تجاری اندیکاتور بیولوژیک تاریخ آغاز انکوباسیون

    

 نام یا کد تکمیل کننده جدول انکوباسیوننام یا کد انجام دهنده  انکوباسیون نتیجه لات اندیکاتور

   ( عدم رشد)منفی         ( رشد)مثبت  

 لیبل اندیکاتور (:در صورت عدم رشد)توضیح 

 ( کشته بودن اسپورها از قبل؛ خراب بودن محیط کشت)اندیکاتور 

 ( تنظیم نبودن یا عدم تامین دمای انکوباسیون بر اساس نوع اسپور)انکوباتور 

 ( عدم دقت کافی در فعال کردن اندیکاتور بیولوژیک؛ عدم کاربری درست انکوباتور)کاربر 

 
 

 

 دمای انکوباسیون (توصیه سازنده)طول زمان انکوباسیون  علامت تجاری اندیکاتور بیولوژیک تاریخ آغاز انکوباسیون

    

 نام یا کد تکمیل کننده جدول انکوباسیوننام یا کد انجام دهنده  انکوباسیون نتیجه لات اندیکاتور

   ( عدم رشد)منفی         ( رشد)مثبت  

 لیبل اندیکاتور (:در صورت عدم رشد)توضیح 

 ( کشته بودن اسپورها از قبل؛ خراب بودن محیط کشت)اندیکاتور 

 ( تنظیم نبودن یا عدم تامین دمای انکوباسیون بر اساس نوع اسپور)انکوباتور 

 ( عدم دقت کافی در فعال کردن اندیکاتور بیولوژیک؛ عدم کاربری درست انکوباتور)کاربر 
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 ثبت انجام کنترل مثبت اندیکاتور بیولوژیک
 

 دمای انکوباسیون )توصیه سازنده( طول زمان انکوباسیون علامت تجاری اندیکاتور بیولوژیک تاریخ آغاز انکوباسیون

    

 نام یا کد تکمیل کننده جدول نام یا کد انجام دهنده انکوباسیون انکوباسیون نتیجه لات اندیکاتور

   منفی )عدم رشد(         مثبت )رشد(  

 لیبل اندیکاتور توضیح )در صورت عدم رشد(:

 اندیکاتور )کشته بودن اسپورها از قبل؛ خراب بودن محیط کشت( 

 انکوباتور )تنظیم نبودن یا عدم تامین دمای انکوباسیون بر اساس نوع اسپور( 

 کاربر )عدم دقت کافی در فعال کردن اندیکاتور بیولوژیک؛ عدم کاربری درست انکوباتور( 

 
 

 
 
 

اه
شگ

مای
آز

ب 
وا

ج
 

 جواب آزمایشگاه در صورت انکوباسیون توسط آزمایشگاه الصاقمحل 
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  های حاوی ایمپلنتمخصوص سیکلاستریلایزر بخار پیش خلا نتایج آزمون بیولوژیک 
 

ت
لن

مپ
ای

 

 نام پزشک نام بیمار دهینوع تحویل ORدهی به زمان تحویل گیریزمان تحویل نام ست و نوع جراحی/ نام ایمپلنت 

   ⃝اورژانسی           ⃝عادی       

 
ی

ذار
رگ

با
 

 کاربر (عددی باشد 61ای تجاری یا حوله PCDاندیکاتور بیولوژیک داخل ) اریخ و زمان بارگذاریت استریلایزر لات سیکل

   

ون
سی

وبا
نک

ا
 

 کاربر محل انکوباتور پایان انکوباسیون آغاز انکوباسیون طول زمان انکوباسیون دمای انکوباسیون

      

جه
تی

ن
 

 کاربر (عددی باشد 61ای تجاری یا حوله PCDداخل ) 5 تیپتور شیمیایی اندیکا لیبل اندیکاتور (مثبت)رشد  (منفی)بدون رشد 

  

 محل چسباندن لیبل 

 اندیکاتور بیولوژیک
 در صورت تحویل اورژانسی 5 تیپمحل چسباندن اندیکاتور شیمیایی 

 

 

ی
س

ژان
ور

ل ا
وی

ح
ت ت

ور
ص

در 
ل 

می
تک

 

 شخص درخواست کننده برای تحویل اورژانسی زمان عمل تاریخ عمل

   

 دلیل تحویل اورژانسی
 تحویل پیش از)

 (پایان انکوباسیون
 

 :نام تکمیل کننده

 روش جلوگیری از
 تحویل اورژانسی

 این ست
 

 :نام تکمیل کننده

 

 

ت
لن

مپ
ای

 

 نام پزشک نام بیمار دهینوع تحویل ORدهی به زمان تحویل گیریزمان تحویل نام ست و نوع جراحی/ نام ایمپلنت 

   ⃝اورژانسی           ⃝عادی       

 
ی

ذار
رگ

با
 

 کاربر (باشدعددی  61ای تجاری یا حوله PCDاندیکاتور بیولوژیک داخل ) تاریخ و زمان بارگذاری استریلایزر لات سیکل

   

ون
سی

وبا
نک

ا
 

 کاربر محل انکوباتور پایان انکوباسیون آغاز انکوباسیون طول زمان انکوباسیون دمای انکوباسیون

      

جه
تی

ن
 

 کاربر (عددی باشد 61ای تجاری یا حوله PCDداخل ) 5 تیپاندیکاتور شیمیایی  لیبل اندیکاتور (مثبت)رشد  (منفی)بدون رشد 

  

 محل چسباندن لیبل 

 اندیکاتور بیولوژیک
 در صورت تحویل اورژانسی 5 تیپمحل چسباندن اندیکاتور شیمیایی 

 

 

رژ
 او

ل
وی

ح
ت ت

ور
ص

در 
ل 

می
تک

ی
س

ان
 

 شخص درخواست کننده برای تحویل اورژانسی زمان عمل تاریخ عمل

   

 دلیل تحویل اورژانسی
 تحویل پیش از)

 (پایان انکوباسیون
 

 :نام تکمیل کننده

 روش جلوگیری
 از تحویل اورژانسی

 این ست
 

 :نام تکمیل کننده
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  های حاوی ایمپلنتمخصوص سیکلاستریلایزر بخار پیش خلا نتایج آزمون بیولوژیک 
 

ت
لن

مپ
ای

 

 نام پزشک نام بیمار دهینوع تحویل ORدهی به زمان تحویل گیریزمان تحویل نام ایمپلنت / نام ست و نوع جراحی

   ⃝اورژانسی           ⃝عادی       

 
ی

ذار
رگ

با
 

 کاربر عددی باشد( 16ای تجاری یا حوله PCD)اندیکاتور بیولوژیک داخل  اریخ و زمان بارگذاریت استریلایزر لات سیکل

   

ون
سی

وبا
نک

ا
 

 کاربر محل انکوباتور پایان انکوباسیون آغاز انکوباسیون طول زمان انکوباسیون دمای انکوباسیون

      

جه
تی

ن
 

 کاربر عددی باشد( 16ای تجاری یا حوله PCD)داخل  5 تیپتور شیمیایی اندیکا لیبل اندیکاتور رشد )مثبت( بدون رشد )منفی(

  

 محل چسباندن لیبل 

 اندیکاتور بیولوژیک
 در صورت تحویل اورژانسی 5تیپ محل چسباندن اندیکاتور شیمیایی 

 

 

ی
س

ژان
ور

ل ا
وی

ح
ت ت

ور
ص

در 
ل 

می
تک

 

 شخص درخواست کننده برای تحویل اورژانسی زمان عمل تاریخ عمل

   

 دلیل تحویل اورژانسی
 )تحویل پیش از

 پایان انکوباسیون(
 

 نام تکمیل کننده:

 روش جلوگیری از
 تحویل اورژانسی

 این ست
 

 نام تکمیل کننده:

 

 

اه
شگ

مای
آز

ب 
وا

ج
 

 جواب آزمایشگاه در صورت انکوباسیون توسط آزمایشگاه الصاقمحل 
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 استریلایزرین ـروت یولوژیکـنتایج آزمون ب

 کاربر (باشد PCDاندیکاتور بیولوژیک داخل ) تاریخ و زمان بارگذاری شماره استریلایزر نوع استریلایزر (شماره سیکل/ کد استریلایزر/ تاریخ) سیکلنامبر لات 

 
  

 
 

 دمای انکوباسیون
 (بر اساس نوع اسپور)

 زمان انکوباسیونطول 
 (بر اساس توصیه سازنده)

 کاربر محل انکوباتور پایان انکوباسیونزمان  آغاز انکوباسیونزمان 

      

 (مثبت)رشد  (منفی)بدون رشد 
 در صورت مثبت شدن،

 تاریخ آخرین نتیجه منفی
 کاربر دلیل مثبت شدن

   
 

 

 یولوژیکب (های)محل چسباندن لیبل اندیکاتور

 در صورت وجود 5 تیپمحل چسباندن اندیکاتور شیمیایی 

 

 

 
 

 کاربر (باشد PCDاندیکاتور بیولوژیک داخل ) تاریخ و زمان بارگذاری شماره استریلایزر نوع استریلایزر (شماره سیکل/ کد استریلایزر/ تاریخ) سیکلنامبر لات 

 
  

 
 

 دمای انکوباسیون
 (بر اساس نوع اسپور)

 طول زمان انکوباسیون
 (بر اساس توصیه سازنده)

 کاربر محل انکوباتور پایان انکوباسیونزمان  آغاز انکوباسیونزمان 

      

 (مثبت)رشد  (منفی)بدون رشد 
 در صورت مثبت شدن،

 تاریخ آخرین نتیجه منفی
 کاربر دلیل مثبت شدن

   
 

 

 بیولوژیک (های)محل چسباندن لیبل اندیکاتور

 در صورت وجود 5 تیپمحل چسباندن اندیکاتور شیمیایی 
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 استریلایزرین ـروت یولوژیکـنتایج آزمون ب

 کاربر (باشد PCDاندیکاتور بیولوژیک داخل ) تاریخ و زمان بارگذاری شماره استریلایزر نوع استریلایزر (شماره سیکل/ کد استریلایزر/ تاریخ) سیکلنامبر لات 

 
  

 
 

 دمای انکوباسیون
 (بر اساس نوع اسپور)

 زمان انکوباسیونطول 
 (بر اساس توصیه سازنده)

 کاربر محل انکوباتور پایان انکوباسیونزمان  آغاز انکوباسیونزمان 

      

 (مثبت)رشد  (منفی)بدون رشد 
 در صورت مثبت شدن،

 تاریخ آخرین نتیجه منفی
 کاربر دلیل مثبت شدن

   
 

 

 بیولوژیک (های)محل چسباندن لیبل اندیکاتور

 در صورت وجود 5 تیپمحل چسباندن اندیکاتور شیمیایی 
 (باشد PCDداخل  5اندیکاتور شیمیایی تیپ )

 

 جواب آزمایشگاه در صورت انکوباسیون توسط آزمایشگاه الصاقمحل 
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 ثبت پک مرطوب
 

 :در زمان رویت پک مرطوب این جدول پر شود

 محل و شکل رطوبت

 (قطره /نم /بیرون /داخل)
 رویت پک مرطوب مکان تاریخ مشاهده ساعت مشاهده مشاهده کننده

 رویت
 

    

 

 نام پک لات سیکل استریلایزر کاربر سیکل استریلایزر کن سیکلزمان خشک دما و رطوبت انبارش

 جزئیات

 
    

 پک( وزن)جرم  کل بار چمبر( وزن)جرم  نحوه چینش و زاویه پک نحوه حمل تا نقطه مصرف

 
   

 بندینوع جنس بسته بندیتعداد لایه بسته بندینوع تکنیک تاکردن بسته بندی کنندهنام یا کد بسته

 
   

 

 بله 

 خیر 
 چینش در چمبر موجود است؟نحوه / پک مرطوب/ آیا تصویری از ظاهر رطوبت

 عکس پک
 پک در کدام طبقه و کجای طبقه چمبر قرار داشته است؟

 
 

 دلیل ایجاد رطوبت در کدام گروه است؟

 ایجاد دلیل

 پک مرطوب

 بندیآماده سازی پک و بسته 

 نحوه چینش و بارگذاری در چمبر 

 دیگ بخار یا مولد بخار و موارد مرتبط با تامین بخار 

 دستگاه استریلایزر و پارامترهای سیکل 

 خالی کردن چمبر و قسمت انبارش 

 مراحل بعد از انبارش تا نقطه مصرف پک 
 

  گاننام پیشنهاد دهند

 

 

 

 

 
 

 پیشنهاد و اقدام

 

 

 ای پک مرطوب این جدول پر شودآزمون دورهانجام  زمان در: 

 کاربر سیکل آزمون کننده
 لات سیکل

 (شماره سیکل/کد استریلایزر/تاریخ)
 نام پک

 ایثبت پک دوره

    

 :نتیجهجزئیات و 
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 پيش خلا بخار زريلايعملکرد روزانه استر و پايش فيزيکي ييايميش شيپاج يثبت نتا
 

 ......................... هفته روز    .......................................خ يتار         .................................................................... بخش                   ........... دستگاه شماره  

 :انيپا ساعت                  :  شروعساعت  
 ⃝رقابل قبول يغ     ⃝قابل قبول :  جهينت 

 :کاربر 

 نواريک يديبوو کاتوريمحل چسباندن اند
 (نقطه خروجی بخاربالاي چمبر پايین ترين طبقه قراردادن در چمبر گرم، چمبر خالی، برنامه بووي ديک، : آزمون بووي ديک)

وو
ب

يدي
 ک

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخاردر : ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
1 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

ره 
ما

 ش
کل

سي
2 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

ره 
ما

 ش
کل

سي
3 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 لات نامبر سیکليا نوشتن 
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
4 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
5 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
6 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
7 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخاردر پايین ترين طبقه : ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
8 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
9 

 :   ساعت شروع 
 :انيساعت پا 
 ⃝رقابل قبول يغ ⃝پاس :جهينت 
  :دما:                فشار 
 :کاربر 

 محل چسباندن لیبل سیکل

 يا نوشتن لات نامبر سیکل
 6يا  5تیپ  PCDشیمیايی  کاتوريمحل چسباندن اند

 (در پايین ترين طبقه چمبر بر بالاي نقطه خروجی بخار: ايحوله 66تجاري يا  PCDمحل قراردادن )

يس
ره 

ما
 ش

کل
11 

 (شودشده را دارد، برگه آن پس از تاييد کاربر، به عنوان پايش فيزيکي بايگاني در صورتي که استريلايزر قابليت چاپ مراحل سيکل انجام)
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 پیش خلا بخار استریلایزر (روزانه بووی دیک)شیمیایی  پایشثبت نتایج 
 

 ......................... روز هفته    .......................................خ يتار         .................................................................................  بخش                  ...... .....دستگاه شماره  

 

                      :  شروعساعت 

 :پایان ساعت
           ⃝قابل قبول :  نتیجه

 ⃝غیرقابل قبول 

 

 

 :کاربر

 

 دیکمحل چسباندن اندیکاتور بووی
 (طبقه چمبر بالای نقطه خروجی بخارچمبر گرم، چمبر خالی، برنامه بووی دیک، قراردادن پک آزمون در پایین ترین : آزمون بووی دیک)

ن 
مو

آز
ی

وو
ب

ک
دی

 

 

 

 

 

ت
حا

ضی
تو
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 کنندههای مصرفبخشثبت وسایل تحویلی به 

 یا ستنوع پک / نام
 سیکل لات نامبر

 (شماره سیکل/کد استریلایزر/تاریخ)

 تعداد
 (در صورت یکسان بودن لات نامبر)

 تاریخ تحویل کنندهمصرف یا اتاق بخش گیرندهتحویل دهندهتحویل
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 استریلایزر دستگاه صورت عملیات نگهداشت

 :تاريخ پايان گارانتی يا وارانتی                    :تاريخ نصب           :        دستگاه شماره سريال     :            مدل دستگاه                :               دستگاه و شماره نام        :        واحدنام   

 :شماره تماس خدمات پس از فروش                      :                                                                                                                            ديدهآموزشکاربران 

بر
ار

ک
 

 

   :کاربرمشکل دستگاه طبق نظر 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 .......................................................:  درخواست سرويستماس و ساعت  تاريخ          ........................................................:   رندهيشخص تماس گ

 :شده و قطعات تعویضیهای انجامخلاصه سرویس
 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................: دهندههای سرويستوصيه

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                                                                                  
.......................................: تاريخ آغاز و اتمام سرويس   ..............................: دهندهسرويس کارشناس                                                                                                     

––

 نوبت اول

 

 

 

 

 

 .....................................................................................: کاربر

 ........................................................: تاريخ و ساعت سيکل

 ......................................................: ول زمان انکوباسيونط

 ................................................................................... :نتيجه

 

 

 نوبت دوم

 

 

 

 

 

 .....................................................................................: کاربر

 ........................................................: تاريخ و ساعت سيکل

 ......................................................: طول زمان انکوباسيون

 ................................................................................... :نتيجه

 نوبت سوم

 

  

 

 

 

 .....................................................................................: کاربر

 ........................................................: تاريخ و ساعت سيکل

 ......................................................: طول زمان انکوباسيون

 ................................................................................... :نتيجه

 

 نوبت اول

 ....................................................: کاربر

 ....................................................: تاريخ

 ......................................: سيکل ساعت

 نوبت دوم
 ....................................................: کاربر

 ....................................................: تاريخ

 ......................................: ساعت سيکل

 نوبت سوم
 ....................................................: کاربر

 ....................................................: تاريخ

 ......................................: ساعت سيکل

 

 خير                 بله                             گـردد؟   می تعمير کلی محسوبآيـا خـدمات انـجام شـده 

 

 

 

 :هـجـیـتـن

 ⃝ول ـبـابل قــق

 ⃝غیرقابل قبول 

 :هـجـیـتـن

 ⃝ول ـبـابل قــق

 ⃝غیرقابل قبول 

 :هـجـیـتـن

 ⃝ول ـبـابل قــق

 ⃝قبول  غیرقابل
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